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1. Home
Berlinger Fridge-tag 2
Berlinger Fridge-tag 2 E

Fridge-tag 2

Die intelligente Lösung

Der Fridge-tag 2 misst die Umgebungstemperatur und nicht die Qualität der überwachten Güter. Sein
Zweck ist die Anzeige, ob eine Prüfung der Produktqualität erforderlich ist.

• Robustes Gehäuse
• Leicht lesbares Display

WHO PQS
E006/020

Technische Informationen
Zusätzliche Geräteinformationen

Fridge-tag 2 E

Die erweiterte Lösung

Der Fridge-tag 2 E misst die Umgebungstemperatur jede Minute und alarmiert umgehend wenn die
Alarmgrenzen überschritten werden.
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• Lange Lebensdauer, bis zu 5 Jahre
• Robustes Gehäuse
• Leicht lesbares Display

WHO PQS
E006/040

Technische Informationen
Zusätzliche Geräteinformationen
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2. Erklärung der Anzeige

1. (OK-Symbol) oder (Alarmsymbol)
2. Tägliche HIGH / LOW-Alarmindikatoren (zeigen die Daten der letzten 30 Tage an)
3. Betriebsanzeige (Doppelpunkt blinkt)
4. Batterieanzeige (zeigt die verbleibende Kapazität der Batterie)
5. Zusätzliches Warnsymbol
6. Uhrzeit-, Zeitdauer- und Textanzeige
7. Datum- und Textanzeige
8. Anzeige der gemessenen Minimal- oder Maximaltemperatur
9. Temperaturanzeige

10. Anzeige der Temperaturmesseinheit (°F oder °C)
11. Anzeige des aktivierten Sensors:

Int. = interner Sensor
Ext. = externer Sensor (Kabel mit Temperatursensor)

Hinweis: Alle Abbildungen in der Gebrauchsanweisung zeigen den Fridge-tag mit internem Sensor.
Unterschiede zwischen internem und externem Sensor werden jeweils erwähnt.
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3. Auslieferungszustand / Sleep-Modus
Der Fridge-tag wird im Ruhemodus ausgeliefert.

Die Anzeige (LCD) ist leer.
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4. Auslesen von Informationen vor der
Aktivierung des Gerätes (im Sleep-Modus)
Die Seite zeigt, welche Informationen durch das Betätigen der READ-Taste während des Sleep-Modus
in der Anzeige ausgelesen werden können.

Hinweis: Nach ca. 60 Sekunden ohne Betätigung einer Taste geht der Fridge-tag zurück in den Sleep-
Modus; die Anzeige ist wieder leer. Beginnen Sie erneut von vorn.

Mehrmals auf READ drücken, um Informationen auszulesen.

1. Drücken der
READ-Taste

Anzeigentest:
Alle Segmente sind aktiviert.

2. Drücken der
READ-Taste

Anzeige des Datums und des Testergebnisses der
Produktion:
16. Februar 2018 / PASS (Qualitätsprüfung
bestanden)

3. Drücken der
READ-Taste

Anzeige der aktuellen Temperatur und des
aktivierten Sensors (intern / extern).
Anzeige —.- °C, wenn der externe Sensor nicht
verbunden ist.

4. Drücken der
READ-Taste Anzeige der Konfigurations-ID 1234

5. Drücken der
READ-Taste

Anzeige der oberen Alarmlimiten.
Das Beispiel zeigt folgende Zeit- und
Temperaturgrenzwerte:
>+8 °C, über 10 Std., high

6. Drücken der
READ-Taste

Anzeige der unteren Alarmlimite.
Das Bespiel zeigt folgende Zeit- und
Temperaturgrenzwerte:
<–0,5 °C, über 1 Std., low
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7. Drücken der
READ-Taste Seriennummer des Gerätes

8. Drücken der
READ-Taste

PCB-Nummer
(Herstellerinformation)

9. Drücken der
READ-Taste

Batterieladezustand:
3 Balken = voll (>70 %)
2 Balken = halb voll (30–70 %)
1 Balken = niedrig (0–30 %)** **Gerät sollte ersetzt
werden.

10. Drücken der
READ-Taste

Benutzeruhreinstellung deaktivieren.
Mehr Informationen unter Aktivierungsprozess

11. Drücken der
READ-Taste Die Anzeige ist wieder leer.
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5. Platzierung des Fridge-tag
Platzierung des Fridge-tag mit internem Sensor

Das aktivierte Gerät wird sofort nach der Aktivierung und möglichst in der Mitte des Kühlschranks
platziert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit das Gerät möglichst genau die
Umgebungstemperatur der überwachten Produkte misst.

Platzierung des Fridge-tag mit externem Sensor

Zwei Stunden vor Aktivierung des Fridge-tag muss der externe Sensor möglichst in der Mitte des
Kühlschranks platziert werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit das Gerät möglichst genau
die Umgebungstemperatur der überwachten Produkte misst und um allfällige Falschmessungen beim
Starten des Gerätes zu vermeiden.
Für die korrekte Positionierung des externen Sensors im Kühlschrank folgen Sie bitte den Anweisungen
der WHO, der CDC oder anderen behördlichen Anforderungen Ihres Landes.

1. Externer Sensor
2. Flachbandkabel
3. Fridge-tag

Bitte geben Sie das Gerät nicht in einen Gefrierschrank, da der Bildschirm einfriert und
die Batterie vorzeitig an Energie verliert.

!
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6. Aktivierungsprozess
Übersicht: Sequenzen der Aktivierung

Hinweis: Solange der Aktivierungsprozess nicht abgeschlossen ist, fällt das Gerät nach ca. 60
Sekunden ohne Tastenbetätigung in den Ruhezustand zurück. Die Aktivierung muss von vorne
begonnen werden.

Falls Sie Einstellungen auslesen oder ändern möchten, nachdem die Aktivierung abgeschlossen ist (z.B.
von °F auf °C), gehen Sie zum Kapitel Lesen und Ändern von Einstellungen / Korrigieren von
Einstellungsfehlern.
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6.1. Aktivierung des Gerätes
Um das Gerät zu aktivieren, halten Sie die SET- und die READ-Taste gleichzeitig für mindestens 3
Sekunden gedrückt.

Hinweis: Sobald das Gerät aktiviert ist, kann man es nicht mehr stoppen.

Die erfolgreiche Aktivierung ist sichtbar, wenn die folgende Anzeige auf dem Bildschirm erscheint:
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6.2. Einstellen des Datumsformates
Option 1: Einstellen des Datumsformates auf: dd.mm.yyyy

SET drücken, um das Kalenderformat zu speichern.

Option 2: Einstellen des Kalenderformates auf: mm.dd.yyyy

1. READ drücken, um das Kalenderformat zu ändern.
2. SET drücken, um das Kalenderformat zu speichern.

Nach dem Einstellen des Kalenderformates beginnt die 1. Zahl des Datums zu blinken.
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6.3. Verwendung der READ- und SET-Tasten
im Einstellbetrieb
READ-Taste

Die READ-Taste wird zur Einstellung der Zahlen verwendet. Jedes Drücken der READ-Taste erhöht die
blinkende Zahl um 1. Falls die READ-Taste versehentlich öfter als notwendig gedrückt wurde,
weiterdrücken, bis die gewünschte Zahl erscheint.

READ drücken, um die gewünschte Zahl einzustellen.

SET-Taste

Die SET-Taste dient zum Bestätigen der Zahl. Nach dem Bestätigen durch die SET-Taste beginnt die
nachfolgende Zahl in der Anzeige zu blinken.

Zum Bestätigen SET drücken.

Hinweis: Wenn versehentlich die SET-Taste gedrückt wird, fahren Sie mit den weiteren Einstellungen
fort. Wie Einstellungsfehler geändert werden, ist in dem Kapitel Lesen und Ändern von Einstellungen /
Korrigieren von Einstellungsfehlern beschrieben.
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6.4. Einstellen des Datums
Das folgende Beispiel zeigt, wie das Datum auf den 16. Februar 2018 (16.02.2018, Europa-Format)
eingestellt wird.

Die 1.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«1» an erster Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der Zahl
SET drücken.

Die 2.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«6» an zweiter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der Zahl
SET drücken.

Die 3.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«0» an dritter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der Zahl
SET drücken.
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Die 4.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«2» an vierter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der Zahl
SET drücken.
Hinweis: Die 5. und die
6. Zahl werden
automatisch bestätigt.

Die 7.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«7» an siebenter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der Zahl
SET drücken.

Die 8.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«8» an achter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der Zahl
SET drücken.

Das Datum ist nun auf den 16.02.2018 eingestellt.

Hinweis: Nachdem das Datum eingestellt ist, beginnt die 1. Zahl der Uhrzeit zu blinken.
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6.5. Einstellen der Uhrzeit
Das folgende Beispiel zeigt, wie man die Uhrzeit auf 13:47 einstellt.

Hinweis: Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt
(z.B. 01:47 nachmittags = 13:47)

Die 1.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«1» an erster Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der
Zahl SET drücken.

Die 2.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«3» an zweiter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der
Zahl SET drücken.
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Die 3.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«4» an dritter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der
Zahl SET drücken.

Die 4.
Zahl
blinkt.

1. Drücken Sie READ, bis
«7» an vierter Stelle
erscheint.

2. Zum Bestätigen der
Zahl SET drücken.

Die Zeit ist nun auf 13:47 eingestellt.

Hinweis: Falls das Gerät mit selbst programmierbaren Alarmlimiten konfiguriert ist, fahren Sie mit dem
nächsten Kapitel weiter.

Sobald Sie die letzte Zahl der Zeiteinstellung bestätigen, ist die Aktivierung komplett.

Interner Sensor: Platzieren Sie den Fridge-tag nun gemäss dem Kapitel Platzierung des Fridge-tag.

Externer Sensor: Verbinden Sie das Gerät mit dem externen Sensor. Während max. 1 Minute nach
Aktivierung des Gerätes wird keine Temperatur auf dem Bildschirm angezeigt.

Berlinger & Co. AG User Manual Fridge-tag - 1

Seite 15 von 51



6.6. Einstellen der Alarmlimiten (nicht
Standard, nur falls ab Werk programmiert)
Diese Einstellung erfolgt in vier Schritten:

1. Einstellen der Dauer der oberen Alarmlimite
2. Einstellen der Temperatur der oberen Alarmlimite
3. Einstellen der Dauer der unteren Alarmlimite
4. Einstellen der Temperatur der unteren Alarmlimite

1. und 3. Einstellen der Dauer der HI- und LO-Alarme. Wird bei beiden auf gleiche Weise
ausgeführt.

Die 1. Zahl
der Dauer
blinkt.

1. READ drücken,
um die Zahl
einzustellen.

2. Zum Bestätigen
der Zahl SET
drücken.

Die 2. Zahl
der Dauer
blinkt.

1. READ drücken,
um die Zahl
einzustellen.

2. Zum Bestätigen
der Zahl SET
drücken.
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Die 3. Zahl
der Dauer
blinkt.

1. READ drücken,
um die Zahl
einzustellen.

2. Zum Bestätigen
der Zahl SET
drücken.

Die 4. Zahl
der Dauer
blinkt.

1. READ drücken,
um die Zahl
einzustellen.

2. Zum Bestätigen
der Zahl SET
drücken.

Die Dauer der Alarmlimite ist nun eingestellt.

2. und 4. Einstellen der Temperatur der HI- und LO-Alarme. Wird bei beiden auf gleiche Weise
ausgeführt.

Zuerst müssen Sie den Bereich der gewünschten Temperaturlimite auswählen. Sie haben die Wahl
zwischen negativen und positiven Temperaturen. Im Falle eines positiven Grenzwertes in Fahrenheit
können Sie zusätzlich noch auswählen, ob der Grenzwert gleich oder über +100 °F sein soll.
Diese Vorauswahl wird getroffen durch wiederholtes Drücken der READ-Taste, bis der gewünschte
Bereich angezeigt wird.

Hinweis: Die Temperaturmesseinheit (°C/°F) kann erst nach der Aktivierung des Gerätes im Menü
geändert werden. Gehen Sie dazu zum Kapitel Lesen und Ändern von Einstellungen / Korrigieren von

Bei internen Sensoren: Alarmtemperaturlimiten dürfen nicht unter –20 °C (–4 °F) und
nicht über +50 °C (+122 °F) gesetzt werden.
Bei externen Sensoren: Alarmtemperaturlimiten dürfen nicht unter –35 °C (–31 °F) und
nicht über +55 °C (+131 °F) gesetzt werden.

!
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Einstellungsfehlern.

Anleitung zum Einstellen einer positiven Temperaturlimite zwischen 0 °C/0 °F und +50 °C/+122 °F
(interner Sensor) oder 0 °C/0 °F und +55 °C/+131 °F (externer Sensor)

1. READ drücken, bis die Anzeige
keine blinkenden Zeichen
anzeigt.

2. SET drücken, um die Limite
zwischen 0 °C/0 °F und +50
°C/+122 °F einzustellen.

Die nächste Stelle der Temperaturlimite kann nun eingestellt werden. READ drücken, bis die
gewünschte Zahl in der Anzeige blinkt, dann SET drücken, um die Zahl zu bestätigen. Die nächste Zahl
beginnt zu blinken. Nun können Sie die restlichen Zahlen der Temperaturlimite einstellen.

Anleitung zum Einstellen einer positiven Temperaturlimite gleich oder über +100 °F

Hinweis: In Celsius ist die maximale Temperatur +50 °C mit internem Sensor bzw. +55 °C mit externem
Sensor. Diese Option gibt es nur für Temperaturen in Fahrenheit.

1. READ drücken, bis «1» zu
blinken beginnt.

2. Zum Bestätigen der Limite von
+100 °F oder mehr SET drücken.

Die nächste Zahl der Temperatur beginnt zu blinken. Stellen Sie nun alle Zahlen der Temperaturlimite
ein.

Anleitung zum Einstellen einer negativen Temperaturlimite unter 0 °C/0 °F
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1. READ drücken, bis das «-»
Zeichen zu blinken beginnt.

2. Zum Bestätigen der Limite unter
0 °C/0 °F SET drücken.

Die nächste Stelle der Temperaturlimite kann nun eingestellt werden. READ drücken, bis die
gewünschte Zahl in der Anzeige blinkt, dann SET drücken, um die Zahl zu bestätigen. Die nächste Zahl
beginnt zu blinken. Nun können Sie die restlichen Zahlen der Temperaturlimite einstellen.

Sobald die letzte Zahl der oberen Alarmlimite bestätigt ist, beginnt die erste Zahl der Dauer der unteren
Alarmlimite zu blinken. Gehen Sie genau gleich wie beim Einstellen der oberen Limite vor.

Sobald Sie die letzte Zahl der unteren Alarmlimite bestätigen, ist die Aktivierung komplett.
Interner Sensor: Platzieren Sie den Fridge-tag nun gemäss dem Kapitel Platzierung des Fridge-tag.

Externer Sensor: Verbinden Sie das Gerät mit dem externen Sensor.

Hinweis: Falls die eingegebene Temperatur nicht bestätigt werden kann, prüfen Sie, ob sich die
Temperatur im zulässigen Alarmbereich befindet.
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6.7. LOC Funktion (nur interner Sensor)
Der Fridge-tag macht keine Messungen während folgender Aktionen:

• Aktivierung des Gerätes
• Bei der Tastenbedienung von READ oder SET
• Wenn der Fridge-tag an einem PC / Mac angeschlossen wird

Nachdem die Aktionen abgeschlossen sind, ist der Messprozess weiterhin unterbrochen. Diese Periode
dauert 10 Minuten (Werkseinstellung). In der Anzeige erscheint das Wort «LOC». Diese Funktion
verhindert Falschmessungen beim Starten des Gerätes, die z.B. durch Handwärme verursacht werden
könnten und erlaubt eine Anpassung an die Umgebungstemperatur bevor der normale Messbetrieb
wieder aufgenommen wird.

• Der Benutzer kann im LOC-Modus jederzeit Daten abrufen, Einstellungen ändern oder einen
Report auf den PC laden. Die LOC-Periode wird jedes Mal nach der letzten Tastenbedienung neu
beginnen.

• Falls eine Aktion unterbrochen wird, geht das Gerät ca. 30 Sekunden nach der letzten
Tastenbedienung in den LOC-Modus.
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6.8. Verbindungsfehler (nur externer Sensor)
Nach 10 Minuten (Werkseinstellung) ohne Verbindung zwischen Sensor und Gerät:

• Beginnt die gesamte Anzeige zu blinken.
• Stoppt jeder Tastendruck das Blinken der Anzeige.

Anzeigestatus: Externer-Sensor-Fehler

Verbindungsfehler beheben

Folgende zwei Punkte müssen überprüft werden:

1. Ist der externe Sensor korrekt mit dem Gerät verbunden?
2. Weist das Kabel des externen Sensors einen Defekt auf?

Hinweis: Sobald der/die Fehler behoben wurde(n), wird der Messbetrieb wieder aufgenommen und die
aktuelle Temperatur wird wieder angezeigt. (Während maximal einer Minute nach dem Verbinden wird
auf dem Bildschirm keine Temperatur angezeigt.)
Beheben Sie den Fehler, bevor Sie die Warnung stoppen. Andernfalls kann es dazu kommen, dass
keine neuen Temperaturwerte aufgezeichnet werden.
Während eines Verbindungsfehlers werden keine Temperaturwerte aufgezeichnet.
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7. Lesen und Ändern von Einstellungen /
Korrigieren von Einstellungsfehlern
Übersicht: Menü

Hinweis: Wenn Sie durch das Menü blättern und am Schluss die Anzeige der Messfunktion erreichen,
müssen Sie wieder am Anfang mittels Einstiegsmenü beginnen.
Um mehr als eine Einstellung (z.B. Zeit und °C/°F) zu ändern, müssen Sie jede Änderung einzeln
ausführen. Das heisst, Sie müssen nach abgeschlossener Aktion erneut ins Menü einsteigen für die 2.
Änderung und so weiter.
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7.1. Einstiegsmenü (Einstellungen lesen /
ändern)
Um das Datumsformat, das Datum, die Uhrzeit, die Temperatureinheit und Alarmlimiten zu ändern oder
bereits programmierte Alarmlimiten auszulesen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die SET-Taste gedrückt …
2. … dann die READ-Taste drücken …
3. … und beide Tasten gleichzeitig loslassen.

SET DATE (interner Sensor) erscheint auf der Anzeige.
OUT SIDE (externer Sensor) erscheint auf der Anzeige.

Sie befinden sich nun im Menümodus, dort kann auf verschiedene Menüpunkte zugegriffen werden.

Sie können auf die folgenden 4 Menüs zugreifen:

OUT SIDE (externer Sensor): erste Anzeige, zeigt die aktuell mit dem internen Sensor gemessene
Temperatur (Umgebungstemperatur) des Fridge-tag an. READ-Taste drücken, um zu SET DATE zu
gelangen.

SET DATE (interner Sensor): Konfiguration mit internem Sensor, SET DATE wird direkt angezeigt.

1. SET DATE: Datum und/oder Uhrzeit ändern
2. READ CONF: Alarmkonfigurationen auslesen
3. CELS FAHR: Temperatureinheit ändern
4. SET CONF: Alarmkonfigurationen ändern (nur falls ab Werk vorprogrammiert)

Mit der READ-Taste durch das Menü blättern.
Mit der SET-Taste in das gewünschte Menü einsteigen.

Ins Menü «SET DATE» einsteigen

Externer Sensor: Die Anzeige zeigt «OUT SIDE». READ drücken, bis die Anzeige «SET DATE»
anzeigt.
Interner Sensor: Die Anzeige zeigt «SET DATE». SET drücken, um ins Menü zum Einstellen des
Datumformates, des Datums und der Uhrzeit zu gelangen. Fahren Sie wie in Kapitel Einstellen des
Datums beschrieben fort.
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Hinweis: Änderungen der Uhrzeit oder des Datums haben keinen Einfluss auf die Alarmaufzeichnungen.
Es kann nur das Datum, die Uhrzeit und die Temperatureinheit eingestellt werden (Werkseinstellung).
Sobald das Gerät aktiviert ist, kann man es nicht mehr stoppen. Die Anzahl Änderungen an einem Tag
ist unbegrenzt. Ab dem Tag, an dem eine Änderung gemacht wurde, sind die Einstellungsmöglichkeiten
des Fridge-tag ab Mitternacht für 24 Stunden blockiert. Wenn Änderungen am 15.9. vorgenommen
wurden, ist das Gerät von 00:01 Uhr am 16.9. bis 00.01 Uhr am 17.9. blockiert. Dies ist eine
Sicherheitsfunktion.

Ins Menü «READ CONF» einsteigen

Die Anzeige zeigt «SET DATE» (interner Sensor), «OUT SIDE» (externer Sensor) an. READ drücken,
bis die Anzeige «READ CONF» anzeigt. SET drücken, um ins Menü zum Auslesen der Konfigurationen
zu gelangen. Es erscheint der Anzeigetest. Dann können mit kontinuierlichem Drücken der READ-Taste
die programmierten Alarmlimiten ausgelesen werden.

Ins Menü «CELS FAHR» einsteigen

Die Anzeige zeigt «SET DATE» (int. Sensor), «OUT SIDE» (externer Sensor) an. READ drücken, bis die
Anzeige «CELS FAHR» anzeigt. SET drücken, um ins Menü zum Ändern der Temperaturmesseinheit zu
gelangen. Um die Masseinheit (Celsius/Fahrenheit) zu ändern, READ drücken, bis in der Anzeige die
gewünschte Einheit erscheint (°C/°F) dann SET drücken, um diese zu bestätigen.

Ins Menü «SET CONF» einsteigen*

Die Anzeige zeigt «SET DATE» (interner Sensor), «OUT SIDE» (externer Sensor) an. READ drücken,
bis die Anzeige «SET CONF» anzeigt. SET drücken, um ins Menü zum Ändern der Alarmlimiten (Dauer
und Temperatur) zu gelangen. Um die Alarmlimiten zu ändern, gehen Sie bitte wie in Kapitel Einstellen
der Alarmlimiten beschrieben vor.

*Änderungen der Alarmgrenzwerte sind nur bei entsprechend ab Werk vorprogrammierten Geräten
möglich.
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8. Bildschirmanzeigen während des
Messbetriebs
Anzeige während der 1. Minute nach dem Aktivieren des Gerätes oder nach Anschliessen des externen
Sensors.
Während maximal einer Minute wird auf dem Bildschirm keine Temperatur angezeigt. Es erscheint —.- .

Beispiel einer OK-Anzeige im Messbetrieb

Sobald das Gerät aktiviert ist, erscheinen in der Anzeige das OK Symbol , die aktuelle Temperatur,
die Uhrzeit und das Datum. Der Fridge-tag zeigt zusätzlich an, ob die Messungen mit internem oder
externen Sensor gemacht werden. Im Normalbetrieb wird das OK Symbol so lange angezeigt, bis die
1. Alarmgrenze verletzt wird. Die Temperatur- und Zeitmessungen haben die programmierten Limiten
nicht überschritten.

Beispiel einer Alarmanzeige im Messbetrieb

Wenn die Messungen die programmierten Alarmlimiten überschreiten, wird Folgendes auf der Anzeige
angezeigt:
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• OK-Symbol wird durch Alarmsymbol ersetzt.
• Ein zusätzlicher Alarmindikator erscheint im oberen Bereich der Anzeige, um anzuzeigen,

welche Alarmgrenze an welchem Tag überschritten wurde.
• Zusätzlich zum Alarmsymbol erscheint daneben das Warnsymbol .
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9. Alarmfunktion
Einzelalarmauslösung

Die obere oder untere Alarmauslösung erfolgt durch ein einmalig auftretendes Alarmereignis. Ein Alarm
wird ausgelöst, wenn die Temperatur dauerhaft länger als die eingestellte Alarmzeit ausserhalb der
eingestellten Alarmlimite liegt.

Auslösen des oberen Alarms

Einstellung der oberen Alarmgrenze: Temperatur >8,0 °C, Dauer >10 Std.
Damit der obere Alarm ausgelöst wird, muss die Temperatur dauerhaft länger als 10 Std. über 8 °C
liegen.
Alarm ausgelöst: Alarmsymbol und Warnsymbol werden angezeigt.

Im unten stehenden Beispiel beträgt die Summe* der täglichen oberen Temperaturabweichung ca. 20
Std. Es wird kein Alarm ausgelöst! Die Temperatur war nicht kontinuierlich länger als 10 Std. über der
Alarmlimite.
Kein Alarm ausgelöst: OK-Symbol erscheint auf der Anzeige.

*Die Summe der Überschreitungen wird in der Tagesstatistik in der Spalte «Tageszeit über dem
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Grenzwert» angezeigt.

Auslösen des unteren Alarms

Einstellung der unteren Alarmgrenze: Temperatur <–0,5 °C, Dauer >1 Std.
Damit der untere Alarm ausgelöst wird, muss die Temperatur dauerhaft länger als 1 Std. unter –0,5 °C
liegen.
Alarm ausgelöst: Alarmsymbol und Warnsymbol werden angezeigt.

Im unten stehenden Beispiel treten mehrere Unterschreitungen* der unteren Alarmlimite auf. Es wird
kein Alarm ausgelöst. Jede einzelne Temperaturunterschreitung war kontinuierlich weniger als 1 Stunde
unter der Alarmlimite.
Kein Alarm ausgelöst: OK-Symbol erscheint auf der Anzeige.

*Die Summe der Unterschreitungen wird in der Tagesstatistik in der Spalte «Tageszeit unter dem
Grenzwert» angezeigt.
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9.1. Alarm: Anzeige- und
Bestätigungsoptionen
Option 1: Alarmanzeige «all alarms»
Mit dieser Option wird jeder Alarm 30 Tage lang auf der Anzeige mit einem Alarmsymbol angezeigt.

Durch Drücken der READ-Taste wird das Warnsymbol für den entsprechenden Alarm deaktiviert.
Alarmanzeigen mit dem Alarmsymbol können nicht gelöscht oder zurückgesetzt werden.

Hinweis:

• In diesem Modus wird nur ein oberer und ein unterer Alarm pro Tag ausgelöst.
• Das Alarmsymbol erscheint 30 Tage lang auf der Anzeige.
• Das Warnsymbol wird durch das Bestätigen aller bestehenden Alarme im Readout-Modus

deaktiviert.

Option 2: Alarmanzeige «unconfirmed alarms»
Die Alarme werden mit dem Alarmsymbol angezeigt, bis alle Alarme (Verlauf der letzten 30 Tage)
durch Drücken der READ-Taste bestätigt wurden. Danach erscheint auf der Anzeige wieder das OK-

Berlinger & Co. AG User Manual Fridge-tag - 1

Seite 29 von 51



Symbol , bis ein neuer Alarm ausgelöst wird.

Durch Drücken der READ-Taste wird das Warnsymbol der entsprechenden Alarme deaktiviert. Das
Alarmsymbol verschwindet und das OK-Symbol wird wieder angezeigt.

Bestätigungsoptionen der aktuell ausgelösten Alarme des Tages

1. Gerät befindet sich innerhalb der gesetzten Alarmlimite.

Drücken Sie die READ-Taste und das Alarmsymbol sowie das Warnsymbol verschwinden. Es wird
ein neuer Alarm ausgelöst, sobald die eingestellten Alarmlimiten wieder unter-/überschritten werden.

Einstellungen: oberes Temperaturlimit >8,0 °C und Dauer >1 Std., unteres Temperaturlimit <–0,5 °C und
Dauer 1 Std.
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1. Alarm ausgelöst: Alarm- und Warnsymbol werden angezeigt.
2. Alarm bestätigt im erlaubten Temperaturbereich: OK-Symbol wird angezeigt.
3. Alarm ausgelöst: Alarm- und Warnsymbol werden wieder angezeigt.

2. Gerät befindet sich ausserhalb der gesetzten Alarmlimite

Wird die READ-Taste gedrückt, während sich das Gerät noch im Alarm-Temperaturbereich befindet,
bleiben das Alarm- und das Warnsymbol für den zutreffenden Alarm auf der Anzeige.

Einstellungen: oberes Temperaturlimit >8,0 °C und Dauer >1 Std., unteres Temperaturlimit <–0,5 °C und
Dauer 1 Std.

1. Alarm ausgelöst: Alarm- und Warnsymbol werden angezeigt.
2. Alarm bestätigt im Alarm-Temperaturbereich: Alarm- und Warnsymbol bleiben bestehen.
3. Temperatur ist wieder im erlaubten Bereich. Der Alarm kann erfolgreich bestätigt werden. OK-

Symbol wird angezeigt.

Hinweis: Wie sich das Alarm- und das Warnsymbol verhalten, wird bei der Konfiguration des
Gerätes festgelegt und ist werkseitig voreingestellt.
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9.2. Kumulierte Zeit pro Tag über / unter der
Alarmlimite
Das Alarm-Auslöseverhalten basiert auf einem einzelnen, zusammenhängenden Ereignis. Der Fridge-
tag misst auf täglicher Basis die individuelle Gesamtzeit über oder unter der Alarmlimite. Diese
kumulative Gesamtzeit löst kein Alarmereignis aus. Die Werte sind nur in den generierten PDF- /
ASCII-Dateien ersichtlich.

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass die kumulierte Zeit über / unter der Alarmlimite grösser ist als
die eingestellte Alarmdauer, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird.

Beispiel Einstellung: unteres Temperaturlimit <–0,5 °C, Dauer >1 Std.

Im oberen Beispiel wurden mehrere Temperaturunterschreitungen der Alarmlimite mit weniger als 1
Stunde erfasst.
Die kumulative tägliche Temperaturunterschreitung misst ca. 3,5 Std., aber es wird kein Alarm
ausgelöst, da jede einzelne Unterschreitung weniger als 1 Stunde beträgt. Dies gilt auch für den oberen
Alarmbereich.
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10. Daten auslesen / Readout-Modus
Die Informationen der Temperaturgrenzverletzungen sind entweder für die vergangenen 30 Tage direkt
am Gerät oder für 30/60 Tage im generierten Dokument (PDF / ASCII) ersichtlich.

Hinweis: Der externe Sensor des Fridge-tag kann am Bestimmungsort bleiben während des
Datenausleseprozesses. Bitte beachten Sie, dass nach mehr als 10 Minuten ohne Verbindung zwischen
Sensor und Gerät ein Verbindungsfehler auftreten kann (siehe Kapitel Verbindungsfehler).
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10.1. Option 1: Auslesen der Daten Tag für
Tag direkt am Gerät (30-Tage-Übersicht)
Beispiel einer OK-Anzeige während des Auslesens des Gerätes

READ-Taste drücken

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

• Das OK-Symbol
• Entsprechender blinkender Pfeil (Bsp.: oberer Pfeil «heute»)
• Höchste gemessene Tagestemperatur (Beispiel: +10,5 ˚C)
• Dauer der Temperaturgrenzverletzung der oberen Alarmlimite (Beispiel: 00:32; hh:mm)

Nochmals auf READ-Taste drücken

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

• Das OK-Symbol
• Entsprechender blinkender Pfeil (Bsp.: unterer Pfeil «heute»)
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• Tiefste gemessene Tagestemperatur (Beispiel: +2,9 ˚C)
• Dauer der Temperaturgrenzverletzung der unteren Alarmlimite (Beispiel: 00:00; hh:mm)

Hinweis: im «Readout-Modus» zeigt der blinkende Pfeil jenen Tag im Verlauf (30-Tage-History) an, an
dem Sie sich gerade befinden und gibt die höchste und niedrigste gemessene Temperatur des
entsprechenden Tages an. Bei einer Alarmlimitverletzung wird auch deren Dauer angezeigt.

Hinweis: Wiederholt auf die READ-Taste drücken, um Tag für Tag die Details der letzten 30 Tage
auszulesen.

Wenn Sie nun das 1. Alarmereignis erreichen, wird sich die Alarmanzeige des Fridge-tag von der OK-
Anzeige unterscheiden.

Beispiel einer Alarmanzeige während des Auslesens des Gerätes

1. Anzeige einer unteren Alarmlimitverletzung (Low Limit)

READ drücken

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

• Das Alarmsymbol und das Warnsymbol
• Entsprechender Alarmindikator , unteres Alarmlimit
• Tag des Alarmes (Beispiel: vor 5 Tagen: –5d)
• Datum der Unterschreitung (Beispiel: 16.02.2018)
• Uhrzeit der Unterschreitung (Beispiel: 18:21)

2. Anzeige einer unteren Alarmlimitverletzung (Low Limit)
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Ein zweites Mal READ drücken

Die folgenden zusätzlichen Informationen werden angezeigt:

• Tiefste gemessene Tagestemperatur (Beispiel: –1,1 ˚C)
• Dauer der Temperaturgrenzverletzung der unteren Alarmlimite (Beispiel: 01:35; hh:mm)
• Messung der Temperatur in diesem Beispiel mit internem Sensor
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10.2. Option 2: Alarm-Super-Jump-Funktion,
Alarmdetails werden direkt am Gerät
ausgelesen (30-Tage-Übersicht)
Wenn Sie direkt am Fridge-tag 2 L die Details der Alarme auslesen möchten, drücken und halten Sie die
READ-Taste für mindestens 3 Sekunden.
1. Anzeige des «aktuellsten Alarmereignisses»

3 Sekunden READ gedrückt halten.

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

• Das Alarmsymbol und das Warnsymbol
• Entsprechender Alarmindikator (oberes Alarmlimit)
• Tag des Alarmes (Beispiel: vor 5 Tagen: –5d)
• Datum der Überschreitung (Beispiel: 16.02.2018)
• Uhrzeit der Überschreitung (Beispiel: 20:30)

2. Anzeige des «aktuellsten Alarmereignisses»

READ erneut drücken
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Die folgenden zusätzlichen Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

• Höchste gemessene Tagestemperatur: Beispiel: +10,5 ˚C
• Dauer der Temperaturlimitverletzung des oberen Alarmlimits: Beispiel: 11:24; hh:mm
• Messung der Temperatur mit internem Sensor

Hinweis: Halten Sie die READ-Taste wieder für mindestens 3 Sekunden gedrückt, das nächste
Alarmereignis wird auf dem Bildschirm erscheinen.

Anzeige des nächsten Alarmereignisses

Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang und drücken Sie die READ-Taste für 3 Sekunden, um zum
nächsten Alarmereignis zu springen. Und so weiter.

Hinweis: Durch Drücken der SET Taste im „Read out Modus“ gelangen Sie zurück in den „Messmodus“
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10.3. Daten aus den Dateien auslesen,
welche vom Fridge-tag via Computer
generiert wurden
Verbinden Sie den Fridge-tag mit einem Computer über die USB-Schnittstelle. Achten Sie darauf, dass
das Gerät richtig angeschlossen ist.
Hinweis: Trennen Sie zuerst den externen Sensor vom Gerät.

Der Fridge-tag erstellt nun einen PDF- und ASCII-Bericht der letzten 30 oder 60 Tage
(Werkseinstellung). Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern. Wählen Sie nun die
entsprechende Datei aus, die mit dem Fridge-tag erzeugt wurde.

USB-Verbindung des Fridge-tag
Dass das Gerät arbeitet, können Sie anhand der fortlaufend erscheinenden Pfeile im oberen
Anzeigenbereich erkennen.

Hinweis: Dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden, bis das OK Symbol auf der Anzeige
erscheint. Dieses weist darauf hin, dass die Erstellung der ASCII- und PDF-Dateien erfolgreich
abgeschlossen ist.
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Das Laufwerk des Fridge-tag wird im Explorer angezeigt. Öffnen Sie die gewünschte Datei, welche vom
Gerät generiert worden ist.

Hinweis: Für ein sicheres Entfernen des Gerätes benützen Sie bitte immer die Funktion «Sicheres
Entfernen der Hardware» auf Ihrem PC / Mac.
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Rechter Mausklick auf das Symbol
«Hardware sicher entfernen und
auswerfen» in der Windows-Taskleiste
rechts unten. (Wählen Sie das
dazugehörende Gerät zum Entfernen.)

Entfernen Sie das Gerät erst, wenn die
nebenstehende Meldung erschienen ist,
anderenfalls kann das Gerät beschädigt
werden!

Hinweis: Für diesen Vorgang ist keine zusätzliche Software notwendig.
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10.4. Erklärung PDF-Report
Beispiel PDF-Report eines Fridge-tag mit externem Sensor

1. Dokumenttitel und Gerätetyp
2. Geräte-ID und dazugehörige Informationen
3. Alarmeinstellungen
4. Mess- und Aufzeichnungsintervall
5. Ereignis- und Alarmtabelle (aktuellste Daten in Zeile 1, oberste Zeile)
6. Bis zu 3 drei definierbare Zeichenketten (jeweils max. 30 Zeichen). Werkseitige Voreinstellung
7. Platzhalter für Notizen
8. Notiz 1: Hinweis auf Messintervall

Notiz 2: Legende für Ereignisspalte (hh:mm —> 1 Zeitstempel / Halbtag)
9. Feld für Datum / Ort und Unterschrift

10. Batteriewarnung mit Zeitstempel
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10.5. Temperaturaufzeichnungsdauer
(optionale Werkseinstellung)
Mögliche Aufzeichnungsdauer: 30, 60 Tage.

Hinweis: Dateinamen auf dem Fridge-tag sind schreibgeschützt. Namensänderungen sind erst nach
dem Herunterladen auf den Computer möglich. Die Namen können dann ohne Einschränkungen
entweder direkt im ungeöffneten Zustand oder durch Öffnen und Speichern mit dem Adobe Reader
geändert werden. Die Verwendung anderer Programme kann zum Verlust der digitalen Signatur führen.

Datum Datum der Messung

Event: t Zeit / Datum geändert

Event: a Alarmkonfiguration geändert

Event: hh:mm Zeitstempel: Status geprüft

Durchschn.
Temp. Durchschnittstemperatur

Status: in
Arbeit Die Datenerfassung «heute» ist noch nicht abgeschlossen

Status: OK
Kein Alarm in den letzten 30 Tagen.
(Es wurde noch kein Alarm ausgelöst, seit die Alarmdetails das letzte Mal am Gerät
ausgelesen wurden.*)

Status: Alarm Alarm(e) wurde(n) ausgelöst
(Mit bedeutet, dass die Alarmdetails noch nicht am Gerät ausgelesen wurden.*)

Status: Alarm Alarm(e) wurde(n) ausgelöst
(Ohne bedeutet, dass die Alarmdetails bereits am Gerät ausgelesen wurden.*)

Min. Temp. Tiefste gemessene Temperatur

Kumulierte
Dauer Tägliche, kumulierte Zeit unter / über der Alarmlimite

Alarmzeitpunkt Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wurde.

Max. Temp. Höchste gemessene Temperatur

Dauer Zeitdauer des Verbindungsfehlers des externen Sensors

*Genaue Informationen im Kapitel Alarmfunktion.
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10.6. Überprüfungsprozess
Mit diesem Prozess wird überprüft, ob die vom Fridge-tag generierten Dateien (PDF und ASCII) echt
sind und nicht manipuliert oder versehentlich geändert wurden.
Hinweis: Stellen Sie sicher das die aktuelle Version der «JAVA Runtime» bereits auf Ihrem Computer
installiert ist.

1. Schritt
Laden Sie die aktuelle Software Berlinger Verifier von unserer Website herunter: www.berlinger.com/
verifier

2. Schritt
Öffnen Sie die Software. Folgendes Fenster öffnet sich:

3. Schritt
Klicken Sie auf «Open file».

4. Schritt
Wählen Sie die Datei aus, welche Sie überprüfen möchten.

Option 1
Wählen Sie die Dateien direkt auf dem mit dem Computer verbundenen Fridge-tag aus.

Option 2
Wählen Sie die Dateien am gespeicherten Ort auf dem Computer aus.

Wenn die Datei in ihrem ursprünglichen Zustand ist, wird das folgende Fenster erscheinen:

Falls die Datei manipuliert wurde, erscheint eine Fehlermeldung.
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Verfahren Sie mit ASCII-Dateien genau gleich wie mit PDF-Dateien. Die gleichen OK- oder
Fehlermeldungen erscheinen.
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11. Begriffserklärung
Auslesemodus
Um Falschmessungen zu vermeiden, misst der Fridge-tag während des Einstellens oder beim
Datenauslesen keine Temperaturen (z.B. bei Uhrzeit- oder Datumswechsel und während des
Datenauslesens). Nach ca. 60 Sekunden ohne Betätigung einer Taste fällt der Fridge-tag wieder in den
normalen Betrieb. Die LOC Funktion wird aktiviert (interner Sensor)

Externer Sensor: Nach 10 Minuten (Werkseinstellung) ohne Verbindung zwischen externem Sensor
und Gerät beginnt die gesamte Anzeige zu blinken.

HI- oder LO- Indikator: Wenn der Sensor Temperaturen über +55 °C oder unter –40 °C misst, zeigt der
Fridge-tag «HI» bzw. «LO» auf dem Bildschirm an. Das Gerät misst normal weiter und sobald sich die
Temperatur wieder zwischen +55 °C und –40 °C befindet, werden die entsprechenden Zahlen angezeigt.
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12. Erklärung des Ablaufdatums

Production Date: Feb., 2019 (Beispiel)

Quality control: Passed

Expiry Date: Aug., 2022 (Beispiel)
estimated Battery-life-time

Date of activation: Schreiben Sie das Aktivierungsdatum in dieses Feld.
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13. Wichtige Hinweise
Haftung

Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden für:

• Den Einsatz des Gerätes ausserhalb der im Datenblatt spezifizierten Grenzwerte.
• Alle Ansprüche, die aus unsachgemässer Lagerung und/oder Gebrauch des Gerätes entstehen.
• Jegliche Probleme im Zusammenhang mit der Temperaturregeleinrichtung.
• Die Qualität der überwachten Güter.
• Fehlerhafte Messwerte, falls das Gerät nach dessen Verfallsdatum betrieben wird.

Gewährleistung: 2 Jahre nach dem Lieferdatum.

Batterie

Der Fridge-tag enthält eine CR-Lithium-Batterie. Bitte beachten Sie folgende Instruktionen sorgfältig:

• Das Gehäuse des Fridge-tag darf nie geöffnet oder zerstört werden.
• Setzen Sie den Fridge-tag nie hohen Temperaturen aus (z.B.: Feuer, Herd, Ofen, Mikrowelle usw.)

Dabei besteht eventuell Verletzungsgefahr!
• Das Gerät immer ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Die Batterie entspricht der IATA-DGR-Packaging-Instruktion 970 Sektion II und gilt daher nicht als

Gefahrgut.
• Der Fridge-tag soll in Übereinstimmung mit den WEEE 2012/19/EU oder den lokalen Richtlinien

entsorgt/wiederverwertet werden. Das Gerät kann zur fachgerechten Wiederverwertung auch an
den Hersteller retourniert werden.

Lebensdauer

Der Fridge-tag 2 kann bis zu 31/2 Jahre nach Produktionsdatum verwendet werden (1/2 Jahr Lagerung /
3 Jahre Lebensdauer), der Fridge-tag 2 E kann bis zu 5 1/2 Jahre nach Produktionsdatum verwendet
werden (1/2 Jahr Lagerung / 5 Jahre Lebensdauer), unter den Bedingungen dass:

• Die Tasten nicht über eine längere Zeit betätigt werden
Hinweis: Vermeiden Sie, dass das Gerät zwischen den zu überwachenden Gütern eingeklemmt
wird.

• Die Lagerung und der Einsatz der Geräte innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Grenzen
stattfindet. Vor allem sehr niedrige Temperaturen tiefer als 0 °C oder +32 °F sind zu vermeiden,
denn sie können die Betriebsdauer der Batterie verringern.

Das Ende der Lebensdauer der Batterie wird durch die Batterieanzeige auf der Anzeige angezeigt (siehe
Kapitel Erklärung der Anzeige).
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Achtung

• Der Fridge-tag misst die Umgebungstemperatur und nicht die Qualität der überwachten Güter.
Sein Zweck ist die Anzeige, ob eine Prüfung der Produktqualität erforderlich ist.

Dies ist eine unsignierte Übersetzung des Originaldokuments aus dem Englischen. Änderungen
vorbehalten. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor,
diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Regulatorische Zertifizierung

Hergestellt von:

Berlinger & Co. AG
Mitteldorfstrasse 2
9608 Ganterschwil
SWITZERLAND
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14. Firmware
Firmware: 3.2p0
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15. FAQ / Glossar

Frequently Asked Questions (FAQ)
Bei technischen Problemen oder Fragen steht Ihnen das Berlinger Support Center zur Verfügung: FAQ –
Fridge-tag 2x Family

Glossar der Symbole
Symbol Beschreibung

OK-Symbol

Alarmsymbol

LOW-Alarmindikator

HIGH-Alarmindikator

Warnsymbol

Das Warnfeld enthält wichtige Informationen oder Warnungen.!
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